
 

新潟市民病院公告第３３号                   掲示期間 9.5－9.14 

  

 

入  札  公  告 

 

 下記のとおり一般競争入札を行いますので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の６及び新潟市民病院契約規程第 1 条の規定によりその例によることとさ

れる新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）第 8条の規定に基づき公告します。 

 

令和４年９月５日 

 

                       新潟市病院事業管理者 大谷 哲也 

 

１ 入札に付する事項 

（１）番 号  病第 2022036号 

（２）品 名 新潟市民病院ナースコール設備（サーバー） 

（３）品質・規格・数量など 仕様書のとおり  

（４）契約の条項を示す場所 新潟市民病院 事務局 管理課 

（５）入札日時・場所 令和４年 ９月３０日 午後 ２時３０分 

新潟市民病院 ３０１ 会議室 

（６）履行期限・履行場所 令和５年 ３月２０日 

新潟市民病院 

（７）入札保証金 新潟市民病院契約規程第 1条の規定によりその例

によることとされる新潟市契約規則第１０条の各

号の一に該当する場合免除 

（８）入札を無効とする場合 新潟市民病院契約規程第 1条の規定によりその例

によることとされる新潟市契約規則第１７条第１

項の規定に該当するときは無効とし，入札者が談

合その他不正な行為をしたと認められる場合はそ

の入札の全部を無効とします。 

（９）入札を中止とする場合 新潟市民病院契約規程第 1条の規定によりその例

によることとされる新潟市契約規則第１９条の規

定に該当する場合のほか，対象の入札参加資格者

が少数で，競争性が確保できないと判断される場

合は，入札を中止することがあります。 



 

（10）談合情報等により公正な入札が行われ

ないおそれがあるときの措置 

談合情報等により，公正な入札が行われないおそ

れがあると認められるときは，前項の規定による

ほか，抽選により入札者を決定するなどの場合が

あります。 

（11）契約保証金 新潟市民病院契約規程第 1条の規定によりその例

によることとされる新潟市契約規則第３３条及び

第３４条の規定によります。 

（12）予定価格 
公表しません。 

（13）最低制限価格 設けません。 

（14）契約締結について議会の議決を要する

ための仮契約 無 

 

２ 入札参加資格の要件 

（１） 新潟市内に本店，支店又は営業所があり，かつ，当該本支店等が本市の競争入札

参加資格者名簿（物品）に登載されている者 

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者 

（３） 指名停止措置を受けていない者 

（４） 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領での別表２の９（暴力的不法

行為）の適用に該当しない者であること。 

 

３ 入札の参加手続 

（１） 一般競争入札参加申請書を１部持参申請してください。 

なお，入札参加申請者名は入札終了まで公表しません。 

（２） 提出先  新潟市民病院 事務局 管理課 用度グループ 

       〒９５０－１１９７ 新潟市中央区鐘木４６３番地７ 

       電話  ０２５－２８１－５１５１（代表） 

       ＦＡＸ ０２５－２８１－５１８７   

（３） 入札参加申請期限  令和４年９月２７日（火） 

（４） 受付期間 入札公告の日から入札参加申請期限の日の午前９時～午後５時 

        （土・日・祝日を除く） 

 

４ 質疑書の提出について  

説明会を開催しませんので，質疑事項がある場合は，下記により，必ず質疑書を提出

してください。提出は，入札参加資格要件を満たしている者に限ります。 

①様式   別紙様式に準じて作成してください。 

 ②提出期限 令和４年９月１５日（木） 午後３時まで 



 

 ③提出先  新潟市民病院 事務局 管理課 用度グループ 

 ④その他  電話での受付は一切しません。 

     持参又はＦＡＸ（０２５－２８１－５１８７）での受付となります。 

回答は，９月２０日までに新潟市民病院ホームページに掲載します。 

 

５ 同等品の照会 

  上記１記載の物品以外の同等の品質，機能を有する製品（同等品）の納入を希望する

場合は，下記により必要な書類等を揃えて照会し，了承を得ること。 

（１） 照会方法 

別紙様式「同等品承認願」に，該当する品名及び同等品のメーカー名，銘柄等を

記載するとともに，カタログの写し等を添付する他，参考銘柄と同等の品質，機

能を有することを証する資料を添付すること。 

（２） 照会期間  令和４年 ９月２１日（水） 午後５時まで 

（３） 照 会 先  新潟市民病院 事務局 管理課 用度グループ 

（４） そ の 他  電話での受付は一切しません。持参に限る。 

（受付時間：土・日・祝日を除く，午前９時から午後５時まで） 

 

６ 入札時の注意事項 

① 入札時間に遅れた場合は，入札に参加できません。 

② 代理人が入札する場合は，委任状を提出してください。 

③ 落札者の決定にあたっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数の金

額を切り捨てた金額）をもって落札者の入札価格とするので，入札参加申請者は，消

費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず，見積もった契約希望金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。なお，入札金額の

訂正は無効とします。 

④ 入札参加申請後に入札を辞退する場合は，書面で届け出てください。 

⑤ 入札に参加される方は，入札参加申請者毎に原則１名とします。 

⑥ 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは，直ちに再度入札を一回行います。 

 

７ 落札者の決定 

落札者が決定したときは，直ちにその旨を落札者に通知するとともに速やかに公表し

ます。 

ただし，落札者と決定した者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は，落札決

定を取り消し，仮契約を締結していた場合は，本契約を締結しないものとします。 



 

別記様式第２号 

一般競争入札参加申請書 

年   月  日 

  

（宛先）新潟市病院事業管理者 

申請者 

所在地 

 

                 商号又は名称 

 

                 代表者氏名                 印 

 

                  担当者 

 

（電話番号                ） 

（ＦＡＸ番号               ） 

 

   下記入札の入札参加資格要件を満たしており，入札に参加したいので申請します。 

 

記 

 

公告年月日 

 

令和   年   月   日 

 

番   号 

 

病第 2022036 号 

 

品   名 

 

新潟市民病院ナースコール設備（サーバー） 

 

 

 

 



 

別紙様式 

質    疑    書 

               年  月  日 

住 所 

 

商号又は名称 

 

代表者氏名                 印 

 

（担当者                 ） 

（電話番号                ） 

（ＦＡＸ番号               ） 

 

１ 番 号   病第 2022036号 

 

２ 品 名   新潟市民病院ナースコール設備（サーバー） 

 

質  疑  事  項 

 

 



 

 

 

別記様式第１号 

入札用(物品・委託) 

 

入 札 書 
 

令和  年  月  日 

 

新潟市病院事業管理者 様 
 

                    住  所 

 

                    氏  名             ㊞ 

 

 

                    受 任 者             ㊞ 

 

 

新潟市民病院契約規程及びこれに基づく入札条件を承認の上入札

いたします。 

 
 

金     額   
円 

 

履 行 場 所  

品 名 品 質・規 格 数 量 単 価 金   額 

(注)入札(見積)額は，消費税及び地方消費税を含まないものとする。 



 

 

 

別記様式第２号 

 

 

委   任   状 
 

 

令和  年  月  日  

 

 新潟市病院事業管理者 様 

 

 

 

 

私は次の者をもって，下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。 

 

 

               委 任 者  住 所 

 

                     氏 名             ㊞ 

 

 

 

               受 任 者  氏 名             ㊞ 

 

 

 

記 

 

 

品  名 新潟市民病院ナースコール設備（サーバー） 



 

【受任者が入札する場合の記載例】 記載例 

 

別記様式第１号 

入札用(物品・委託) 

入札(見積)書 

令和○○年○月○○日 

新潟市病院事業管理者 様 

                       住  所 ○○県○○市○○区○○町 

                              ○○丁目○○番○○号 

                       氏  名 △△株式会社     

                          (注) 新潟支店長 ○○ ○○ 

                       受 任 者    ○○ ○○   ㊞ 

 

新潟市民病院契約規程及びこれに基づく入札(見積)条件を承認の上入札(見積)いたしま

す。 

金     額     ￥○○○，○○○ 円  

履 行 場 所 ○○○○ 

品 名 

△△△ 

品 質・規 格 

△△△ 

数 量 

○○ 

単 価 

○○ 

金   額 

○○○，○○○ 

 

 (注)：新潟市入札参加登録での名称及び届出使用印 

 

 

別記様式第２号 

委 任 状 

令和○○年○月○○日  

 新潟市病院事業管理者 様 

 

私は次の者をもって，下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。 

                委 任 者   住  所 ○○県○○市○○区○○町 

                              ○○丁目○○番○○号 

                       氏  名 △△株式会社     

                           新潟支店長 ○○ ○○ ㊞ 

                       受 任 者    ○○ ○○   ㊞ 

                   記 

件 名  ○○○○○ 

 

※社印・代表者印は新潟市競争入札参加資格登録での「使用印鑑届」で登録された印で押印願います。  

 

●代表者本人が入札する場合は記入

しない。 

●委任する場合は，受任者名を記入

し，委任状と同じ印を押印してくだ

さい。 

同一の印 

「仕様書のとおり」という記載
でも結構です。 

届出印の使用 



 

別紙様式 

同 等 品 承 認 願 

 

 

住 所 

 

商号又は名称 

 

代表者氏名                 印 

 

（担当者                 ） 

（電話番号                ） 

（ＦＡＸ番号               ） 

 

１ 番 号 病第 2022036号 

 

２ 品 名 新潟市民病院ナースコール設備（サーバー） 

 

仕様書記載の品名 同等品承認希望品 

  

 

 



 

 

仕  様  書 

1. 入札対象物品名 

（１） 入札対象物品・数量 

新潟市民病院ナースコール設備（サーバー） １式 

（２） 要求仕様 

別紙「新潟市民病院ナースコール設備（サーバー）要求仕様書」の要件を満たしたものであること。 

（３） 対象機器（参考銘柄） 

メーカー名 商品名 型番等 台数 

ＮＥＣ 
Express5800/R120h-1E 

8x2.5 型ドライブモデル 
N8100-2842Y 1 

アイ・オー・データ機器 
USB3.2 Gen1対応/2ドライブ搭載 

（RAID0/1対応）外付ハードディスク 8TB 
HDW-UT8 1 

ヤマハ ブロードバンド VoIPルーター NVR500 1 

ＮＥＣ 13Uラック N8140-74 1 

（４） 保守体制 

① 保守体制 

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的に保守点検を実施できる体制であること。 

② 支援体制 

年間を通じて 24 時間連絡ができる体制であり，障害時において復旧のため通報を受けて

から，24時間以内に現場にて対応ができる体制であること。 

③ 保証期間 

納入検査確認後，１年間は通常の使用により故障した場合，無償修理に応じること。 

 

2. 設置条件 

（１） 入札後実際の納入期日までにモデルチェンジ等により，対象物品を納入することができな

くなった場合には，病院側と協議の上後継機種を納入すること。 

（２） 既存のナースコールシステムサーバに隣接する形でラックを組み設置すること。 

（３） 既存のナースコールシステムサーバからデータを移行し，電子カルテと接続すること。 

（４） 取扱説明 

① 取扱説明に関する教育訓練は，当院が指定する日時，場所で行うこと。 

② 操作マニュアルは，日本語版を２部とする。 

（５） 作業にあたり，以下の注意事項を厳守すること。 

① ナースコール鳴動時，ＰＨＳへの連動が通常使用と変わらないこと。 

② ナースコール鳴動時，病室ランプの点灯が通常使用と変わらないこと。 

③ 更新作業中は，ナースコール鳴動状況を病院職員に伝達できるよう，各病棟に最低３名

を配置すること。（人員は受注者で手配すること。） 

④ 更新作業中は，電話交換機のナースコール連携機能およびＰＨＳ稼働状況を立ち合いに



 

て確認し，不具合時の対応として ISDNインターフェイスおよびＰＨＳの交換作業が行え

る体制であること。 

（交換用インターフェイス１枚以上を受注者で準備。交換用ＰＨＳ電話機は現地予備機

を使用。人員は受注者で手配すること。） 

（６） 運搬・設定・調整費を含むこと。 

 

3. 納入期限 

 令和５年 ３月２０日 

 

4. 納入場所 

 新潟市民病院（新潟市中央区鐘木４６３番地７） 



 

 

新潟市民病院ナースコール設備（サーバー） 要求仕様書 

 

1. 仕様（仕様は最低条件とする） 

要求仕様 

１項 ハードウェア 

寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ） 700×500×50（ｍｍ）以内であること 

本体・モデル NEC製 Express5800/R120h-1E 8x2.5 型ドライブモデル 相当以上 

CPU Xeon Bronze 3206R（8C/8T 1.9GHz）相当以上 

メモリ 128GB 以上（32GB以上×4～6枚） 

RAIDコントローラ 専用スロット型（2GB RAID 0/1/5/6） 

SSD 4TB以上（RAID5であること） 

ディスクドライブ 内臓 DVD-ROMディスクドライブ 

PCIライザカード 要搭載 

LANボード 1000BASE-T / 100BASE TX 4ポート以上 

シリアルポート 要搭載 

電源ユニット AC100V 冗長構成 

コンソールユニット 画面コンソールユニット(画面切替器含む) 

UPS 1500VA 

シリアルポート接続 管理 SW ESMPRO/UPSManager Ver2.8 

フロントベゼル 要搭載 



 

保守 ExpressSpportPack G4 R120x-1E用（5年間）相当以上 

形状 ラックマウント型であること。 

２項 ソフトウェア・機能 

ＯＳ WindowsServer2022 Datacenter 

ナースコールソフト

① 

株式会社ケアコム ナースコールソフト INCシステム 

・既存のナースコールサーバにインストールされているナースコール

ソフトをデータ移行すること。 

ナースコールサーバ 

機能 ① 

・既存のナースコールサーバ（Windows2008）と同様の機能であるこ

と。 

・既存のナースコール P/C（Windows7）に対応した機能であること。 

ゲートウェイサーバ 

機能 ① 

・既存の電子カルテと接続し，連携できること。 

・既存ゲートウェイサーバ（Windows2003）の稼働に 

必要なソフト及び OSを含む。 

・上記ナースコールサーバ機能①と連携し，既存の下記ナースコール

機器と連携できること。 

①スタッフステーション用 

株式会社ケアコム製 制御器 

株式会社ケアコム製 ナースコール親機 

 ②病室用 

株式会社ケアコム製 個別廊下灯 

株式会社ケアコム製 ハンド形子機 

株式会社ケアコム製 ハンド形子機コンセント 

 ③トイレ用 

株式会社ケアコム製 I/Oユニット 

株式会社ケアコム製 呼出押ボタン 

株式会社ケアコム製 復旧ボタン 

株式会社ケアコム製 廊下灯 

 ④電話設備 

沖電気工業製 デジタルコードレス電話機 

ナースコールソフト

② 
株式会社ケアコム ナースコールソフト EX8システム 

ナースコールサーバ 

機能 ② 

・ナースコール P/C （Windows10）に対応できること。 

・機能稼働に必要なソフト及び OSを含む。 



 

ゲートウェイサーバ 

機能 ② 

・既存の電子カルテと接続し，連携できること。 

・新規ゲートウェイサーバ稼働に必要なソフト及び OSを含む。 

・上記ナースコールサーバ機能②と連携し、かつ、ナースコール連携

PHS（沖電気工業製 デジタルコードレス電話機 ＵＭ７７００）と

連携できること。 

ナースコール連携 

PHS通話履歴機能 

・ナースコール連携 PHS（沖電気工業製 デジタルコードレス電話機  

 ＵＭ７７００）の通話履歴が収集できること。 

Office Office LTSC Professional Plus 2021 

データベース SQL Server 2019 

ＣＡＬ 
・inSvr2019 CAL×19以上 

・QLServer CAL×19以上 

３項 オプション 

外部バックアップ 

装置 
ＨＤＤ(またはＮＡＳ)×1 ４ＴＢ相当 

ルーター 
ナースコールサーバリモート用ダイヤルアップルータ×1 

(YAMAHA製 NVR500相当) 

ラック 

・１９インチ用ラック×1 

（NEC製 13Uラック N8140-74相当） 

 寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ）：900×550×750（ｍｍ）以内であること。 

・3段構成であること。 

上段：画面コンソールユニット（画面切り替え器含む） 

中段：サーバー本体 

下段：UPS、外部バックアップ装置、ルーター及び電源ケーブル 

・1Uラックサーバ用レール 

・ケーブルアーム 

 


